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ANALYTICKÉ KRITÉRIÁ KVALITY V SR 
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9ODVWQRV" Metóda 
CVA  

(%) 

BA  

(%) 
TEA 2GSRU~þDQi�PHWyGD 

3R
ORå

ND
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Sé
ru

m
 

Celkové bielkoviny              

- hmotnostná koncentrácia Fotometria 2 2 
6 %  
alebo 

±±  4 g/l 
Biuret 

2 
Alanínaminotransferáza      

- katalytická koncentrácia 
Spektro-

fotometria 
6 6 

16 %  
alebo 

 ±±  0,1 µµkat/l 
IFCC, IRMM 

3 
Albumín                               

- hmotnostná koncentrácia 
Fotometria 2 2 

6 %  
alebo 

 ±±  2 g/l 
BCG, BCP 

4 
Alkalická fosfatáza              

- katalytická koncentrácia 
Fotometria 5 10 

18 %  
alebo 

±±  0,25 µµkat/l 
IFCC 

5 
.-amyláza                             

- katalytická koncentrácia 
Fotometria 5 8 

16 %  
alebo 

±±  0,13 µµkat/l 
IFCC, IRMM 

6 
.-amyláza pankreatická      

- katalytická koncentrácia 
Fotometria 6 8 

18 %  
alebo 

±±  0,13 µµkat/l 

Metódy kalibrované na 

materiál s QDGYl]QRV"RX�QD�
IRMM, IFCC 456 

7 
.-hydroxybutyrát-    

    dehydrogenáza                     
- katalytická koncentrácia 

Spektro-

fotometria 
7 6 

14 %  
alebo 

±±  0,25 µµkat/l 
DGKC opt., ABC 

8 
Aspartátaminotransferáza 

- katalytická koncentrácia 
Spektro-

fotometria 
6 5 

15 %  
alebo 

±±  0,1 µµkat/l 
IFCC, IRMM 

9 
Bilirubín celkový                 

- látková koncentrácia 
Fotometria 13 10 

31 %  
alebo 

±±  5 µµmol/l 

Jendrassik-Gróf, 

 DPD, DCA, 

10 
Bilirubín konjugovaný         

- látková koncentrácia 
Fotometria 18 14 

44 %  
alebo 

±±  7 µµmol/l 
Jendrassik-Gróf 

11 

Sé
ru

m
,  

pl
az

m
a 

Draslík                                   
- látková koncentrácia 

FAES, 

Potencio-

metria 
4 3 

9 %  
alebo 

±±  0,2 mmol/l 

FAES, Nepriame meranie 

ISE s riedením), Priame 

meranie ISE (bez riedenia) 
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CVA 

(%) 
BA  

(%) 
TEA 2GSRU~þDQi�PHWyGD 
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1 2 3 4 5 6 7 

12 
Fosfor                                   

- látková koncentrácia 
Spektro-

fotometria 
7 5 

15 %  
alebo 

±±  0,1 mmol/l 
UV (molybdenan amónny) 

13 
�-glutamyltransferáza         

- katalytická koncentrácia 
Fotometria 7 11 

22 %  
alebo 

±±  0,13 µµkat/l 
IFCC 

14 
Glukóza                                

- látková koncentrácia 

Fotometria, 

elektro-

chémia 
5 4 

10 %  
alebo 

±±  0,5 mmol/l 

HK-G6PD,  

GOD-PAP,  

elektrochémia 

15 
HDL-Cholesterol                 

- látková koncentrácia  
Fotometria 4 6 

11 %  
alebo 

±±  0,1 mmol/l 

Homogénna  

enzýmová metóda 

16 
+RUþtN                                   

- látková koncentrácia 
Fotometria 3 3 

7 %  
alebo 

±±  0,1 mmol/l 

Enzýmová UV metóda, 

xylidylová modrá, 

chlorfosfonazo 

17 
Chloridy                               

- látková koncentrácia 
Potencio-

metria 
2 2 

5 %  
alebo 

±±  5 mmol/l 

Coulometria, Nepriame  

meranie ISE (s riedením), 

Priame meranie ISE (bez 

riedenia) 

18 
Cholesterol                           

- látková koncentrácia 
Fotometria 3 4 

10 %  
alebo 

±±  0,5 mmol/l 
CHOD-PAP 

19 
Cholinesteráza 

- látková koncentrácia 
Fotometria 5 5 

13 %  
alebo 

±±  20 µµkat/l 

Butyryltiocholin-DTNB, 

Butyryltiocholin - 

ferrikyanid 

20 
Kreatinín                              

- látková koncentrácia 
Fotometria 4 6 

10 %  
alebo 

±±  10 µµmol/l 

Jaffé, 

enzýmová metóda 

21 
Kreatínkináza                      

- katalytická koncentrácia 
Spektro-

fotometria 
6 6 

15 %  
alebo 

±±  0,25 µµkat/l 
IFCC, IRMM 

22 
.\VHOLQD�PRþRYi                  

- látková koncentrácia 
Fotometria 4 5 

12 %  
alebo 

±±  30 µµmol/l 
Urikáza – PAP (s AOX) 

23 

Sé
ru

m
,  

pl
az

m
a 

Laktátdehydrogenáza         
- katalytická koncentrácia 

Spektro-

fotometria 
7 7 

17 %  
alebo 

±±  0,5 µµkat/l 

IFCC, IRMM 
DGKC, SFBC, SCE 



6ORYHQVNi�VSRORþQRV"�SUH�ODERUDWyUQX�PHGLFtQX 
6ORYHQVNi�VSRORþQRV"�NOLQLFNHM�ELRFKpPLH 

Strana 3/3 

P
re

dm
et

 

9ODVWQRV" Metóda 
CVA 

(%) 
BA  

(%) 
TEA 2GSRU~þDQi�PHWyGD 

3R
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ND
 

1 2 3 4 5 6 7 

24 
LDL – cholesterol 

- látková koncentrácia 
Fotometria 5 7 

14 %  
alebo 

±±  0,5 mmol/l 

Homogénna  

enzýmová metóda, 

Friedewald 

25 
0H� 

- látková koncentrácia 
FAAS, 

fotometria 
4 6 

12 %  
alebo 

±±  3 µµmol/l 

FAAS, 

batokuproín, 

3,5-di-Br-PAESA 

26 
0RþRYLQD                              

- látková koncentrácia 
Spektro-

fotometria 
6 6 

16 %  
alebo 

±±  0,3 mmol/l 
Ureáza - GMD 

27 
Osmolalita 

- osmotická látková  

   koncentrácia 
Osmometria 1 1 

3 %  
alebo 

±±  9 mOsmol/kg 

=QtåHQLH�ERGX�PU]QXWLD� 
metóda rosného bodu 

28 
Sodík                                     

- látková koncentrácia 

FAES, 

potencio-

metria 
1 2 

4 %  
alebo 

±±  5 mmol/l 

FAES, Nepriame meranie 

ISE (s riedením), Priame 

meranie ISE (bez riedenia) 

29 
Triacylglyceroly                   

- látková koncentrácia 
Fotometria 5 6 

14 %  
alebo 

±±  0,2 mmol/l 
GPO-PAP 

30 
Vápnik                                   

- látková koncentrácia 

FAAS, 

FAES, 

fotometria 
2 2 

5 %  
alebo 

±±  0,12 mmol/l 

FAAS, FAES, 

o-krezolftaleín komplexon, 

arzenazo III 

31 
Zinok 

- látková koncentrácia 
FAAS 

fotometria 
9 7 

20 %  
alebo 

±±  5 µµmol/l 

FAAS, 

5-Br-PAPS 

32 

Sé
ru

m
,  

pl
az

m
a 

äHOH]R�                                  
- látková koncentrácia 

Fotometria 7 5 
15 %  
alebo 

±±  3 µµmol/l 
Ferozín 

 


